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Prostorovou dezinfekci nemůžeme používat..

• Nemůžeme vypnout ventilaci na jednom sále

• Nemáme čas.

• Mezi operacemi není prostor.

• Po operačním programu nejsou k dispozici zaměstnanci.

•Manuální úklid a dezinfekce musí stačit.
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Manuální dezinfekce je základ, ale…

• Má jen omezenou účinnost (cca 50% stěrů je pozitivních).
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Řešením je krátký cyklus UVC dezinfekce.
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Koncept 2 minutového cyklu
• SteriPro

• Lze použít při aktivní ventilaci.

• Nejúčinnější vlnová délka 254 nm
• Nevzniká ozón!

• Vysoký výkon (2kW)

• Velký výškový rozsah zářičů (2 metry)

• Robustní odrazivá konstrukce
• 5 let záruka

• Made in EU (Slovinsko)

• Průmyslové UV-C zářiče Philips
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A funguje to?
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Studie Šišak
• Všeobecná nemocnice Šišak, Chorvatsko 

• Měření dávky UVC záření na vybraných důležitých površích 

• Místa: 2x operačního sál + endoskopický sál

• Expozice 2 minuty ( 1 min. z každé strany operačního stolu)

• Cílem: dosáhnout dávky > 25 mJ/cm2 
• Dávka dostatečná pro redukci >log 2 (z literatury a testů)

• Sledováno 8 povrchů s různými úhly vůči UVC záření
• Operační sál č. 4:
• P1 světlo (šikmá emitující strana)
• P2 operační stůl (vodorovná plocha )
• P3 noha stolu
• P4 světlo (svislý ovládací panel)
• P5 anest monitor (svislá část)
• P6 báze anest přístroje (vodorovná plocha)
• P7 anest vozík (šikmá plocha)
• P8 stůl s instrumentáriem (vodorovný)
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Studie Šišak
• Výsledky sál 4

• Nejnižší dávka 29,2 mJ/cm2 (základna anest př - vodorovná)

• Nejvyšší d. 219 mJ/cm2 (základna op stolu svislá)

• Nejkratší čas pro dávku 25 mJ/cm2 – 10 sek.

• Nejdelší čas pro 25 mJ/cm2 – 115 sek.
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Studie Šišak
• Závěry 

• Cílové dávky 25 mJ/cm2 dosaženo na všech površích 

• Na většině povrchů dosaženo dávky nad 100 mJ/cm2

• 2 minuty dostačující pro dezinfekci centrální části sálů 
a nejen té

• Sklon povrchu vůči zdroji záření má vliv na velikost 
dosažené dávky 
• Např. vodorovná plocha ve větší výšce nad zemí  

• Díky vysokému výkonu, robustní stavbě a velké výšce 
zářičů bylo dosaženo potřebných dávek také na 
obtížněji dezinfikovatelných površích 
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Změřit dávku je fajn, 
ale mikrobiologie by 
byla lepší.
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Laboratorní hodnocení dynamiky eliminace 
 SZÚ Praha 9-10/2024

• Podle UK standardu pro prostorové UV dezinfekce 
BS 8628:2022
• Testovací patogeny na nerezových nosičích umístěny

• Ve vzdálenosti 2 metry od zářiče
• Ve výšce 1 metr nad podlahou
• Na vodorovné ploše

• Různé délky expozice (od 1 do 90 minut)
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Dynamika eliminace
• Staphylococcus aureus ATCC 6538 

• Po 1 minutě redukce téměř 99 % ( log 1,98) 
• Po 18 minutách redukce nad 99,999 % ( log 5,5) 
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Dynamika eliminace
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

• Po 1 minutě redukce téměř 99,9 % ( log 2,86)
• Po 18 minutách redukce nad 99,999 % ( log 5,21)
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Dynamika eliminace 
• Bakteriofág fíX 174 NCTC 13706-B1 (neobalený RNA virus)

• Po 12 minutách redukce více než 99,9 % ( log 3,55)
• Po 20 minutách redukce 99,99 % (log 4,36)
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Shrnutí výsledků SZÚ 
• Rychlý nástup redukce patogenů

• U bakterií již po 1 minutě výrazné redukce ( mezi log 2 až 3 tj. 99% až 99,9% )

• Další zajímavá zjištění:
• Bakterie po 18 minutách eliminace (tj. >log5)
• Bakteriofág E. Coli fíX 174 ( RNA virus ) 

po 12 minutách výrazná redukce ( log 3,55 tj > 99,9% ) 
• Kratší expozice se  netestovala

• Horizontální umístění (méně výhodná orientace vůči záření) 

• Vzdálenost 2 metry (tj. obvykle větší vzdálenost než ve studii Šišak). 
• Na svislé plochy je dopadová energie až 10x větší (ověřeno měřením v SZÚ). 
• Na svislých a šikmých plochách bude tedy výrazně rychlejší redukce:

• MRSA za necelé 2 minuty

• Pseudomonas za necelé 2 minuty

• Virus fíX 174 za cca 2 minuty

• Candida albi. Za cca 3 minuty
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Má tedy krátká UVC dezinfekce smysl?

•Určitě ano!
• UVC dezinfekci lze použít při aktivní ventilaci

• Moderní UVC dezinfekce jako je SteriPro dosahuje velmi 
vysokých dávek již v prvních minutách cyklu

• I krátké expozice (1-2 min.) vedou k významným redukcím 
patogenů (výsledky SZÚ). 

• Sál lze ihned používat, není nutno čekat na odvětrání!
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Nízké provozní náklady

Účinnost

Rychlost

Bezpečnost

Děkuji Vám za pozornost
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